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1.1

1.2

1.3

LUCEA 50-100

Innledning 1
Forord

Innledning

Forord

Deres sykehus/helseinstitusjon har valgt den nyvinnende, medisinske teknologien fra Getinge. Vi
takker deg for tilliten du har til oss.

Getinge er en av de stgrste leverandgrene pa verdensbasis av medisinsk utstyr til
operasjonsstuer, hybride operasjonsstuer, anestesirom, intensivenheter og pasienttransport.
Getinge setter alltid helsepersonellets og pasientenes behov i fgrste rekke ved utviklingen av
produktene sine. Getinge har Igsninger pa sykehusenes problemer bade nar det gjelder
sikkerhet, effektivitet og gkonomi.

Med sin store ekspertise innenfor operasjonsbelysning, takhengte fordelingsarmer og
multimedia-lgsninger, setter Getinge kvalitet og innovering i fokus for & kunne yte det beste bade
for pasientene og helsepersonellet. Operasjonsbelysningene fra Getinge er anerkjent pa
verdensbasis for deres design og nyvinninger.

Ansvar

Endringer utfert pa produktet

Det ma ikke utferes noen endringer pa produktet uten at Getinge pa forhand har gitt sin tillatelse
til det.

Konform bruk av produktet

Getinge vil ikke kunne bli holdt ansvarlig for direkte eller indirekte skader som er et resultat av
aksjoner som ikke er i overensstemmelse med denne bruksanvisningen.

Installasjon og vedlikehold

De ulike operasjonene ved installasjon, vedlikehold og demontering ma utfgres av personer som
har fatt opplaering i dette og som er godkjent av Getinge.

Oppleaering i bruk av produktet
Opplaeringen skal forega direkte pa produktet med Getinge-godkjent personale.

Kompatibilitet med annet medisinsk utstyr

Det ma kun installeres medisinsk utstyr som er godkjent etter standardene IEC 60601-1 eller UL
60601-1.

Opplysninger om kompatibilitet blir beskrevet i detalj i kapitlet Tekniske spesifikasjoner
[» Side 46].

Det kompatible tilbeharet blir beskrevet i detalj i det aktuelle kapitlet.

| tilfelle hendelse

Enhver alvorlig hendelse i forbindelse med utstyret skal meldes fra til fabrikanten og til kompetent
myndighet i den medlemsstaten som brukeren og/eller pasienten er registrert.

Andre dokumenter knyttet til dette produktet
» Vedlikeholdshandbok (ref. ARD01740)

* Reparasjonshandbok (ref. ARD01742)

» Installasjonshandbok (ref. ARD01744)

* Avinstallasjonshandbok (ref. ARD01745)

IFU 01741 NO 14 57152
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Innledning
Opplysninger om dokumentet

Opplysninger om dokumentet

Denne bruksanvisningen er spesielt rettet mot de daglige brukerne av produktet, personallederne
og sykehusets administrasjon. Malet er a gjare brukergruppene kjent med produktets utforming,
sikkerhet og funksjon. Bruksanvisningen er strukturert og delt opp i flere adskilte kapitler.

Husk:

+ Les hele bruksanvisningen ngye for produktet tas i bruk for farste gang.

« (& alltid frem i overensstemmelse med opplysningene i denne bruksanvisningen.
*  Oppbevar denne bruksanvisningen i neerheten av produktet.

Forkortelser

CEM Elektromagnetisk kompatibilitet

IFU Bruksanvisning (Instruction For Use)

P Beskyttelsesindeks (Indice Protection)

K Kelvin

LED Lysemitterende diode (Light Emitting Diode)
Ix lux

Ikke aktuelt Ikke aktuelt (Ikke aktuelt)

Symboler som brukes i bruksanvisningen

Henvisninger
Henvisninger til andre sider i bruksanvisningen identifiseres med symbolet "»".

Nummermerkinger
Nummermerkinger i illustrasjoner og tekster befinner seg inne i en firkant .

Aksjoner og resultater

De aksjonene som brukeren skal utfere er delt inn i sekvenser og nummerert, mens symbolet ">"
representerer resultatet av en aksjon.

Eksempel:
Forutsetninger:
» Det steriliserbare handtaket er kompatibelt med produktet.
1. Installer handtaket pa holderen.
» Det skal hgres et "klikk".
2. Drei handtaket helt til det hares enda et "klikk" for lase det.

Menyer og taster

Navnet pa menyene og tastene er skrevet med fet skrift.
Eksempel:

1. Trykk pa tasten Lagre.

» Endringene blir lagret og menyen Favoritter vises.

LUCEA 50-100
IFU 01741 NO 14



1.4.3
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1.4.3.2

1.4.3.3

LUCEA 50-100

Innledning 1
Opplysninger om dokumentet

Definisjoner

Fareniva

Teksten i sikkerhetsinstruksene beskriver typen risiko og hvordan man kan beskytte seg mot den.
Sikkerhetsinstruksene er delt inn i tre nivaer:

Symbol Fareniva Betydning
FARE! Angir en direkte og umiddelbar risiko som kan ha
daedelig utfall eller medfare meget alvorlige og
livstruende skader.
ADVARSEL! Angir en potensiell risiko som kan fgre til skader,

helsefare eller alvorlige, materielle skader som kan
medfare personskader.

FORSIKTIG Angir en potensiell risiko som kan fgre til materielle
skader.
Tab. 1: Sikkerhetsinstruksenes fareniva
Indikasjoner
Symbol Indikasjonstype Betydning
OBS! Ytterligere assistanse eller nyttige opplysninger som
o ikke omfatter risiko for personskader eller materielle
l skader.
MILJG Opplysninger i forhold til resirkulering eller riktig
% eliminering av avfall.

Tab. 2: Symboler som brukes i bruksanvisningen

Persongrupper

Brukere

» Brukerne er de personene som har tillatelse til & bruke produktet pa bakgrunn av deres
kvalifikasjoner eller fordi de har fatt oppleering av en godkjent person.

» Brukerne er ansvarlige for sikkerheten ved bruk av produktet samt for at det kun anvendes til
de forutsette bruksomrader.

Kvalifisert personale:

« Kvalifisert personale omfatter de personene som har oppnadd kunnskaper gjennom en
spesialisert utdanning innenfor medisin-teknisk sektor, eller giennom deres yrkeserfaring og
kunnskaper om sikkerhetsreglene knyttet til de oppgavene som utfares.

» | de landene hvor utgvelsen av et medisin-teknisk yrke er underlagt sertifisering, er
autorisasjon pakrevet for a oppna tittelen kvalifisert personale.

IFU 01741 NO 14 7152
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Innledning

Merking pa produktet og emballasjen

Belysningstype

Diagnosebelysning

Belysning som lyser opp pasientens kropp lokalt, og som skal gjgre diagnose- og
behandlingsoperasjonene lettere uten fare for pasienten dersom de skulle bli avbrutt pa grunn av
belysningsfeil. Den er ikke forutsett for bruk inne i operasjonssaler.

Merking pa produktet og emballasjen

o

Folg instruksene for bruk (IEC
60601-1:2012)

q

CE-merking (Europa)

Folg instruksene for bruk (IEC
60601-1:2005)

Q‘v‘ss'ﬁ/‘b

c us

UL-merking (Canada og USA)

Folg instruksene for bruk (IEC
60601-1:1996)

Merking Medisinsk Utstyr (MD -
Medical Device)

Fabrikant + fabrikasjonsdato

g B

Unique Device Identification (UDI)

Produktets referanse

x
H

Autorisert representant for det
aktuelle landet

Produktets serienummer

—
—

Denne siden opp

AC-inngang Kan ga i stykker, ma handteres med
forsiktighet

Start -, | Taler ikke regn

Stans Oppbevaringstemperaturer

Ma ikke kastes sammen med vanlig
avfall

Fuktighetsverdier for oppbevaring

Ekvipotensialitet

@, &, = )

Atmosfeerisk trykk for oppbevaring

@100 FEP

Fare for vipping: Ikke skyv pa den
mobile belysningen eller statt deg til
den nar hjulene er blokkert.

LUCEA 50-100
IFU 01741 NO 14
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LUCEA 50-100

Innledning
Helhetsoversikt

Helhetsoversikt

1

® Oss
l LUCEA 100 ble avviklet i november 2024.

I\

s ©
a [4]
~
/r'
7
‘wﬁ/“
Fig. 1: Eksempel pa takhengt konfigurasjon

Takopphengets deksel Dobbel svanehals
Opphengstube @ LUCEA 50-kuppel
Opphengsarm Steriliserbart handtak STG HLX
Fjeerbelastet arm DF

IFU 01741 NO 14
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1 Innledning
Helhetsoversikt

Fig. 2: Eksempel pa veggmontert konfigurasjon
Veggoppheng Enkel svanehals
Forlengelsesarm LUCEA 50-kuppel
Fjeerbelastet arm SF @ Steriliserbart handtak STG HLX

LUCEA 50-100
10/52 IFU 01741 NO 14



Innledning 1
Helhetsoversikt

Fig. 3: Eksempler pa mobile konfigurasjoner

LUCEA 50-100
IFU 01741 NO 14

LUCEA 50-kuppel
Steriliserbart handtak STG HLX
Fjeerbelastet arm SF

Mast

Stremitilfarsel uten hjelpestrgm
[6] Stremtilfersel med hjelpestram

Fot
Hijul

111752



1 Innledning
Helhetsoversikt

1.6.1 Kuppel

Fig. 4: LUCEA 50-kuppel

Hver kuppel bestar av fglgende elementer:

+ En Pa-/ Av-knapp

+ En dimmer som gjgr det mulig a variere lysets intensitet

» Et steriliserbart handtak

FSP-funksjon som gjer det mulig a fa til bedre elektronisk styring av belysningen

1.6.2 Tilbehor

FORSIKTIG!

Fare for feilfunksjon av utstyret

Bruk av annet tilbehar, transdusere eller kabler enn de som er levert med
eller spesifisert av fabrikanten for dette apparatet, kan fore til okt
elektromagnetisk straling eller nedsatt immunitet for dette apparatet og

dermed forarsake uegnet funksjon.
Bruk kun tilbehor og kabler som er levert med eller spesifisert av fabrikanten.

LUCEA 50-100
12 /52 IFU 01741 NO 14



Fjernkontroll

7

Fig. 5: LUCEA fjernkontroll

Innledning 1
Helhetsoversikt

Med denne fijernkontrollen kan man fjernstyre
belysningen i forhold til kirurgens behov fra et
hvilket som helst sted i operasjonssalen.

[ OBS

l Fjernkontrollen har en rekkevidde pa 10 m.

Steriliserbart handtak

LUCEA 50-100

Tegning/bilde |Beskrivelse Kode
6 Sett med 5 STG HLX-handtak STG HLX 01
Stremtilferselskabler for mobil versjon
Produkt Beskrivelse Referanse Lengde
POWER CORD EUR | Streamtilfgrselskabel Europa 5686 04 960 4m
POWER CORD GBR | Stramtilfarselskabel Storbritannia 5686 04 961 4m
POWER CORD US Stremtilfarselskabel USA 5686 04 967 4 m
POWER CORD BRA | Stregmtilfarselskabel Brasil 5686 04 963 4m
POWER CORD JPN | Strgmtilfarselskabel Japan 5 686 04 966 4 m
POWER CORD CHE | Streamtilfgrselskabel Sveits 5 686 04 965 4 m
Tab. 3: Stremtilferselskabler
13752

IFU 01741 NO 14



1 Innledning
Utstyrets ID-brikke

1.7

14 /52

Produkt Beskrivelse Referanse Lengde
POWER CORD AUS | Stremtilfarselskabel Australia 5 686 04 964 4m
POWER CORD ITA | Stremtilfgrselskabel Italia 5 686 04 962 4m
POWER CORD ARG | Stremtilfarselskabel Argentina 5 686 04 968 2m
Tab. 3: Stremtilfgrselskabler

() OBs

l \1/88 rt:]r(l;k av en annen strgmtilfgrselskabel ma den ikke overskride en impedans pa

Utstyrets ID-brikke

Fig. 6: Plassering av produktets identifikasjonsplate

LUCEA 50-100
IFU 01741 NO 14



Innledning
Gjeldende standarder

1

3]

(4]

I MAQUET SAS Made in France
Parc de Limére-Avenue de la Pomme de Pin
CS 10008 Ardon - 45074 Orléans|cedex 2 - France
E‘ [ YYYY-MM-D

[REFJARDLCAXXXXXX | [SN]XXXXXX] C E
(1] HLCA XO000000KXXXX |
@ Lucea

H (XXX (XXX XX)XXXKXX(XXXYARDLCAXXXXXX(XX)XXXXXXXX |

(I3

E’ﬁ =) AC 100-240 V 50/60 Hz 180 VA

ANSI/AAMI ES60601-1 :2005/A2:2021
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14/A2:2022
IEC 60601-2-41:2021

N IP20

LY 0
GUS E346609

Fig. 7: Eksempel pa plate
Produktets navn
Fabrikasjonsdato
Produktets referanse

Serienr.
Unik produktidentifikasjon (UPI)

1.8 Gjeldende standarder
Apparatet er i samsvar med sikkerhetskravene i folgende standarder og direktiver:
Referanse Tittel
IEC Elektromedisinsk utstyr — Del 1: Generelle krav til

60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A2:2021
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14/A2:2022

grunnleggende sikkerhet og vesentlige ytelser

IEC 60601-2-41:2021

Elektromedisinsk utstyr — Del 2-41: Spesielle
sikkerhetskrav til operasjonslys og
undersgkelseslys

IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020
ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2:2014/A1:2021
CSA C22.2 No. 60601-1-2:16 (R2021)
EN IEC 60601-1-2:2015/A1:2021

Elektromedisinsk utstyr — Del 1-2: Generelle
sikkerhetskrav - Sideordnet norm:
Elektromagnetiske forstyrrelser — Krav og
pravinger

IEC
60601-1-6:2010+AMD1:2013+AMD2:2020

Elektromedisinsk utstyr — Del 1-6: Generelle krav
til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ytelser -
Sideordnet norm: Brukbarhet

IEC 60601-1-9:2007+AMD1:
2013+AMD2:2020

Elektromedisinsk utstyr — Del 1-9: Generelle krav
til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ytelser -
Sideordnet norm: Krav til et miljgansvarlig design

IEC 62366-1:2015+AMD1:2020

Medisinsk utstyr — Del 1: Teknisk anvendelse av
egnetheten til medisinsk utstyr

IEC 62304:2006+AMD1:2015

Programvare til medisinsk utstyr - Livstids-
prosessene til programvaren

ISO 20417:2020

Medisinsk utstyr - Informasjon som skal leveres av
produsenten

Tab. 4: Samsvar med produktstandarder

LUCEA 50-100
IFU 01741 NO 14
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1 Innledning
Gjeldende standarder

16 /52

Referanse Tittel
ISO 15223-1:2021 Medisinsk utstyr - Symboler som skal brukes
sammen med informasjon som skal leveres av
produsenten - Del 1: Generelle krav
EN 62471:2008 Fotobiologisk sikkerhet for lamper og
lampesystemer
IEC 62311:2019 Vurdering av elektronisk og elektrisk utstyr relatert
til restriksjoner for menneskelig straling av
elektromagnetiske felt (0 Hz - 300 GHz)
Tab. 4: Samsvar med produktstandarder
Kvalitetsstyring:
Referanse Tittel

ISO 13485:2016

Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for a oppfylle
regelverk

ISO 14971:2019

Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr

ISO 14001:2015/A1:2024

Miljgledelsessystemer — Krav og retningslinjer for bruk

21 CFR Part 11

Title 21--Food And Drugs

Chapter I-Food And Drug Administration Department Of Health
And Human Services

Subchapter A -- General

PART 11 - Electronic records, electronic signatures

21 CFR Part 820

Title 21--Food And Drugs

Chapter I-Food And Drug Administration Department Of Health
And Human Services

Subchapter H -- Medical Devices

PART 820 - Quality System Regulation

Tab. 5: Samsvar med standarder for kvalitetsstyring

LUCEA 50-100
IFU 01741 NO 14




Miljgstandarder og -bestemmelser:

Innledning
Gjeldende standarder

1

Land

Referanse

Versjon

Tittel

EU

ROHS-direktiver

2011

EUROPAPARLAMENTS OG RADSDIREKTIV
2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av
bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk utstyr

2015

KOMMISJONENS DELEGERTE DIREKTIV (EU)
2015/863 av 31. mars 2015, som endrer vedlegg
Il til Europaparlaments og radsdirektiv 2011/65/
EU nar det gjelder listen over stoffer som er
underlagt restriksjoner

2016

KOMMISJONENS DELEGERTE DIREKTIV (EU)
2016/585 av 12. februar 2016, som endrer, om
tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV
til Europaparlaments og radsdirektiv 2011/65/EU
nar det gjelder unntak for bly, kadmium,
seksverdig krom og polybromerte difenyletere
(PBDE) i reservedeler gjenvunnet fra og brukt til
reparasjon eller renovert medisinsk utstyr eller
elektronmikroskop

2017

EUROPAPARLAMENTS OG RADETS DIREKTIV
(EU) 2017/ 2102 av 15. november 2017 om
endring av direktiv 2011/65/EU om begrensning
av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk utstyr

Over hele
verden

IEC 63000

2022

Technical documentation for the assessment of
electrical and electronic products with respect to
the restriction of hazardous substances

EU

REACH-
forordningen

2006

FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 FRA
EUROPAPARLAMENTET OG RADET av

18. desember 2006 om registrering, vurdering,
godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH), som endrer direktiv 1999/45/EC og
opphever radsforordning (EQF) nr. 793/93 og
kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94, samt
radsdirektiv 76/769/EQF og
kommisjonsdirektivene 91/155/EQF, 93/67/EQDF,
93/105/EF og 2000/21/EF

USA -
California

US Callifornia
proposition 65
Act

1986

HEALTH AND SAFETY CODE - HSC DIVISION
20. MISCELLANEOUS HEALTH AND SAFETY
PROVISIONS CHAPTER 6.6. Safe Drinking
Water and Toxic Enforcement Act of 1986

Kina

SJ/T 11365-2006

2006

ACPEIP - Administrative Measure on the Control
of Pollution caused by Electronic Information
Products Chines RoHS (Restriction of Hazardous
Substances)

Tab. 6:

LUCEA 50-100
IFU 01741 NO 14

Miljgstandarder og -bestemmelser
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Innledning
Gjeldende standarder

1

Land Referanse Ar |Tittel
Argentina Dispocision 2002 | Administracion Nacional de Medicamentos,
2318/2002 Alimentos y Tecnologia Médica - Registro de
productos Medicas - Reglamento
Australia TGA 236-2002 | 2021 |Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations
2002. Statutory Rules No. 236, 2002 made under the
Therapeutic Goods Act 1989
Bosnia and Act 2008 | Medicinal products and medical devices act of Bosnia
Herzegovina and Herzegovina ("Official Gazette of BiH, No. 58/08)
Brazil RDC 665/2022 | 2022 |Resolution RDC n°665, 30 March 2022, Provides for
the Good Manufacturing Practices for Medical
Devices and Medical devices for In Vitro Diagnostis
Brazil RDC 751/2022 2022 |RDC No. 751, of September 15, 2022, which
provides for risk classification, notification and
registration regimes, and labeling requirements and
instructions for use of medical devices.
Brazil Ordinance 2020 |INMETRO Certification - Compliance Assessment
384/2020 Requirements for Equipment under Health
Surveillance Regimen - Consolidated.
Canada SOR/98-282 2024 |Medical Devices Regulations
Kina Regulation n°739 | 2021 |Regulation for the Supervision and Administration of
Medical Devices
Colombia Decree 4725 2005 |DECRETO NUMERO 4725 DE 2005 (Diciembre 26) por
el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios,
permiso de comercializacion y vigilancia sanitaria de los
dispositivos médicos para uso humano.
EU Forordning 2017 |FORORDNING (EU) 2017/745 FRA
2017/745/EU EUROPAPARLAMENTET OG RADET av 5. april
2017 om medisinsk utstyr, som endrer direktiv
2001/83/EC, forordning (EF) nr. 178/2002 og
forordning (EF) nr. 1223/2009 og opphever
radsdirektivene 90/385/EQF og 93/42/EQF
India Rule 2017 |Medical Device Rules, 2017
Indonesia Regulation 62 2017 |Regulation of the minister of health of the republic of
Indonesia number 62 of 2017 on product license of
medical devices, in vitro diagnostic medical devices
and household health products
Israel Law 5772-2012 | 2012 | The Medical Equipment Law, 5772-2012
Japan MHLW 2021 |Ministerial Ordinance on Standards for Manufacturing
Ordinance: MO n Control and Quality Control for Medical Devices and
°169 In-Vitro Diagnostics
Kenya Act 2002 | The Pharmacy and Poisons Act, Cap 244 of the Laws
of Kenya
Malaysia Act 737 2012 |Medical Device Act 2012 (Act 737)
Montenegro Law 53/09 2009 |Law of Montenegro on Medical Devices (2009)
Marokko Law 84-12 2012 |Law n°84-12 relative to medical devices
Tab. 7: Samsvar med markedsstandarder
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LUCEA 50-100

Innledning
Gjeldende standarder

1

Land Referanse Ar | Tittel
New Regulation 2003 | Medicines (Database of Medical Devices)
Zealand 2003/325 Regulations 2003 (SR 2003/325)

Saudi-Arabia Regulation 2017 |“Medical Device Interim Regulation” issued by the
Board of Directors of the Food and Drug Authority
(1-8-1429) dated 29/12/1429 H and amended by
Saudi Food and Drug Authority Board of Directors
decree No. (4-16-1439) dated 27/12/2017

Serbia Law 105/2017 2017 |Law on Medicinal Products and Medical Devices, “Official
Gazette of the Republic of Serbia,” No. 105/2017

South Korea Act 14330 2016 | Medica Device Act

South Korea Decree 27209 2016 | Enforcement Decree of Medicl Act

South Korea Rule 1354 2017 | Enforcement Rule of the Medical Act

Sveits RS (Odim) 812.213 | 2020 | Medical Devices Ordinance (MedDO) of 1 July 2020

Taiwan TPAA 2018 | Taiwanese Pharmaceutical Affairs Act
2018-01-31
Thailand Act 2562 2019 |Medical Device Act (No. 2) B.E. 2562(2019)
Storbritannia Act 2021 | Medical Devices Regulations 2002 n°618
USA 21CFR Part 7 2023 |Title 21--Food And Drugs

Chapter I-Food And Drug Administration Department
Of Health And Human Services

Subchapter A -- General

PART 7 - Enforcement policy

USA 21CFR - Title 21--Food And Drugs

Subchapter H Chapter I-Food And Drug Administration Department
Of Health And Human Services

Subchapter H -- Medical Devices

Vietnam Decree 98/2021 | 2021 |Decree No. 98/2021/ND-CP November 8, 2021 of the
Government on the management of medical

equipment

Tab. 7: Samsvar med markedsstandarder

Annen informasjon (kun for Kina)
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1 Innledning
Opplysninger om tiltenkt bruk
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Opplysninger om tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk

LUCEA 50-kuppel er en medisinsk undersgkelseslampe som er forutsett for & supplere det
omgivende lyset for & belyse et omrade som krever en mer detaljert, visuell undersgkelse.

Tiltenkt bruker

* Dette utstyret ma kun brukes av medisinsk personale som har gjort seg kjent med den
vedlagte bruksanvisningen.

»  Utstyret ma kun rengjgres av kvalifisert personell.

Uegnet bruk
» Denne belysningen er ikke forutsett for bruk ved utfegrelse av kirurgiske inngrep.
» Denne belysningen ma ikke brukes dersom den er skadet (f. eks.: manglende vedlikehold).

+ Denne belysningen ma ikke brukes i et annet miljg enn i et profesjonelt sykepleiemilja (f.eks.:
pleie i hiemmet).

Kontraindikasjon
Dette produktet har ingen kontraindikasjoner.

Vesentlig ytelse

LUCEA 50-belysningens vesentlige ytelse bestar i lyse opp i retning av operasjonsstedet og
samtidig begrense varmeenergien som er knyttet til dette.

Klinisk fordel

Operasjons- og undersgkelsesbelysningene anses som tilleggsutstyr til invasive og non-invasive
behandlinger og diagnostikker, og er helt uunnveerlige for at kirurgene og pleiepersonellet skal fa
optimale lys- og synsbetingelser.

Den hjelpen de bidrar med under kirurgiske operasjoner og undersgkelser viser at de har en
indirekte klinisk fordel. De LED-baserte, kirurgiske belysningene gir flere fordeler i forhold til
andre teknologier (f. eks.: gladelamper).

Nar bruken av dette utstyret er egnet, vil det:

» Forbedre komforten i arbeidsomradet samt den visuelle ytelsen ved a spre lyset direkte pa
det stedet hvor kirurgene og pleiepersonellet trenger det, samtidig som det avgis mindre
varme.

+ Bidra til bedre skyggestyring som gjer det mulig for det medisinske personellet & konsentrere
seg om den kirurgiske operasjonen eller diagnostiseringen.

* Representere forbedret levetid samtidig som risikoen for delvis slukking under operasjoner
reduseres.

+  Gi konstant belysning gjennom hele brukstiden.
« Gi ngyaktig fargegjengivelse av de ulike vevene som blir opplyst.

Garanti
For produktets garantibetingelser, ta kontakt med din lokale Getinge-representant.

LUCEA 50-100
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Innledning 1
Produktets levetid

1.13 Produktets levetid

Produktets forutsette levetid er 10 ar.
Denne levetiden gjelder ikke for forbruksvarer som de steriliserbare handtakene.

Levetiden pa 10 ar er effektiv pa betingelse av at det blir foretatt arlige, periodiske kontroller av
utstyret av personer som har fatt oppleering i dette og som er godkjent av Getinge,
cf.Vedlikeholdskalender. Ut over denne tiden, og dersom utstyret fremdeles er i bruk, ma det
utfgres en inspeksjon av utstyret av personer som har fatt oppleering i dette og som er godkjent
av Getinge, slik at sikkerheten ivaretas.

1.14 Instrukser for a redusere miljgpavirkningen

Her kommer noen regler som ma felges for & kunne bruke systemet pa en optimal mate og

samtidig begrense miljgpavirkningen:

» For aredusere energiforbruket, skal utstyret slas av nar det ikke er i bruk.

» Plasser utstyret riktig slik at gkning i lysstyrken ikke ma kompensere for gal stilling.

» Overhold de forhandsdefinerte vedlikeholdsintervallene slik at miljgpavirkningen holdes pa
lavest mulig niva.

* For spersmal angaende behandling av avfall resirkulering av utstyret, se kapittel
Avfallshandtering [» Side 51].

OBs

[

l Utstyrets energiforbruk er angitt i kapittel 9.2 Elektriske karakteristikker.
Apparatet er i samsvar med ROHS-direktivet og REACH-forskriftene om stoffer (se
tab. 6).

LUCEA 50-100
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2 Opplysninger knyttet til sikkerheten
Omgivende bruksbetingelser:

2.1

2.2

2.21
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Opplysninger knyttet til sikkerheten

Omgivende bruksbetingelser:

Omgivelsesbetingelser for transport og lagring

Omgivelsestempetatur Fra -10 °C til +60 °C.
Relativ fuktighet Fra 20 % til 75 %
Atmosfeaerisk trykk Fra 500 hPa til 1060 hPa
Tab. 8: Omgivelsesbetingelser transport/lagring

Omgivende bruksbetingelser:

Omgivelsestempetatur Fra +10 °C til +40 °C.
Relativ fuktighet Fra 20 % til 75 %
Atmosfeerisk trykk Fra 500 hPa til 1060 hPa
Tab. 9: Omgivende bruksbetingelser:

Sikkerhetsinstrukser

Sikker bruk av produktet

A\

ADVARSEL!

Infeksjonsfare
En metallflik som er kommet ut av sin faste plass pa fjazrarmen, kan medfgre
fare for kuttskader.

Dersom en metaliflik er kommet ut av sin faste plass pa fjaararmen, kan det
medfore fare for kuttskader.

A\

ADVARSEL!

Infeksjonsfare
Et batteri som lader seg for fort ut kan fore til at en kuppel slukkes under en
operasjon.

Foreta en manedlig autonomitest for a ansla batteriets autonomi. Ta kontakt
med Getinges tekinske avdeling ved unormal funksjon.

A\

ADVARSEL!

Fare for reaksjoner i vevet
Lys er en energi som kan vare inkompatibel med visse sykdommer pa grunn
av utstralingen av visse bglgelengder.

Brukeren ma kjenne til farene ved bruk av belysningen pa personer med
intoleranse overfor UV- og/eller infrargde straler samt pa lysemfintlige
personer.

For inngrepet ma man forsikre seg om at belysningen er kompatibel med
denne typen patologi.

LUCEA 50-100
IFU 01741 NO 14




Opplysninger knyttet til sikkerheten 2
Sikkerhetsinstrukser

>

ADVARSEL!

Fare for utterking av vev eller brannskade

Lyset er energi som potensielt kan fore til skade pa pasienten (f.eks.:
utterking av vev, brannskade pa netthinnen), spesielt ved stralebunter fra
flere kupler samtidig eller et lengre inngrep.

Brukeren ma kjenne til de farene som finnes nar apne sar eksponeres overfor
en for intens lyskilde. Brukeren ma vaere oppmerksom og tilpasse lysstyrken
til de behov det inngrepet som skal utfgres har, og den aktuelle pasienten,
spesielt ved lange inngrep.

ADVARSEL!

Infeksjonsfare
Den mobile belysningen kan velte dersom en person lener seg mot den.

Aldri lene seg mot den mobile belysningen.

ADVARSEL!

Infeksjonsfare
De sterke magnetiske feltene kan fore til dysfunksjon av belysningen samt
utilsiktet forflytting av den.

Ma ikke brukes i en MR-sal.

ADVARSEL!

Fare for brannskade

Dette produktet er ikke flammesikkert. Gnister, som under normale
omstendighet ville veert ufarlige, kan vaere kilder til brann i oksygenrike
omgivelser.

Dette utstyret ma ikke brukes i omgivelser som er rike pa brannfarlige gasse
eller oksygen.

> B b P

ADVARSEL!

Fare for brannskade/infeksjon
Bruk av et skadet produkt kan medfare risiko for skader pa brukeren, eller
fare for infeksjon hos pasienten.

Ikke bruk et skadet produkt.

LUCEA 50-100
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2 Opplysninger knyttet til sikkerheten
Sikkerhetsinstrukser

2.2.2 Elektrisitet

FORSIKTIG!
Fare for feilfunksjon av utstyret

Bruk av annet tilbehor, transdusere eller kabler enn de som er levert med
eller spesifisert av fabrikanten for dette apparatet, kan fore til okt
elektromagnetisk straling eller nedsatt immunitet for dette apparatet og
dermed forarsake uegnet funksjon.

Bruk kun tilbeher og kabler som er levert med eller spesifisert av fabrikanten.

ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stot

En person som ikke har fatt oppleering i installasjons-, vedlikeholds-,
reparasjons- eller avinstallasjonsprosedyrene utsetter seg for risiko for
skader eller elektrisk stot.

Installasjon, vedlikehold, reparasjon og avinstallasjon av apparatet eller
apparatets komponenter ma utferes av en tekniker fra Getinge eller en
servicetekniker som har fatt opplaering fra Getinge.

ADVARSEL!
Infeksjonsfare
Ved strembrudd under et inngrep, vil lyskuplene slukke dersom de ikke har

et hjelpestramsystem.

Sykehuset ma vaere i samsvar med gjeldende standarder for bruk av lokaler
til medisinsk bruk og ha et hjelpestromsystem.

223  Optikk

ADVARSEL!

Fare for skade

Dette produktet sender ut optisk straling som kan veere farlig. @yeskade kan
forekomme.

Brukeren ma ikke stirre pa lyset fra operasjonslampen. Pasientens gyne ma
beskyttes ved operasjon i ansiktet.

224 Infeksjon

ADVARSEL!

Infeksjonsfare

En vedlikeholds- eller rengjeringsprosedyre kan fore til kontaminering av
operasjonsfeltet.

Vedlikeholds- eller rengjeringsprosedyrer skal ikke utferes nar pasienten er
tilstede.

LUCEA 50-100
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Kontrollgrensesnitt 3

3 Kontrollgrensesnitt

Fig. 8: LUCEA 50-100 kontrollgrensesnitt

Betjeningstastatur for kuppel Fjernkontroll

LUCEA 50-100
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4 Bruk
Daglige inspeksjoner far bruk

A Bruk

4.1 Daglige inspeksjoner for bruk

Integriteten til kuplene, propp til
bremseskrue og festeskrue

1. Sjekk kuplenes integritet (maling, slag/
stat, forringelse, paklipsing av deksler...).

2. Sjekk at proppen som beskytter
bremseskruen er riktig trykket inn.

Sjekk at festeskruen er pa plass.

4. Sjekk at de gra proppene sitter riktig pa
plass (kun DF-versjon).

5. Ved uregelmessigheter, ta kontakt med
teknisk statte.

Fig. 9: Kuplenes integritet

Utstyrets stabilitet og avdrift

1. Tatak i utstyret og beveg det flere ganger
for & dreie pa forlengelsesarmene, de
fieerbelastede armene og kuplene.

> Alle delene av utstyret ma bevege seg
lett og smidig.

2. Plasser utstyret i flere posisjoner.

> Alle delene av utstyret ma kunne
opprettholde den valgte stillingen uten
noen form for avdrift.

3. Ved unormalheter, ta kontakt med teknisk
stgtte.

Fig. 10:  Stabilitet/avdrift

LUCEA 50-100
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Fig. 11:

LED-enes funksjon

Fig. 12:

Fjernkontroll

Fig. 13:

LUCEA 50-100
IFU 01741 NO 14

Kabel for mobil versjon

Bruk 4
Daglige inspeksjoner fagr bruk

LEDenes funksjon

1. Sjekk at LEDene fungerer riktig ved a
trykke pa kuppelens pa/av-tast.

2. Ved unormalheter, ta kontakt med teknisk
stotte.

Fjernkontroll (opsjon)

1. Kontroller at fiernkontrollen fungerer som
den skal.

2. Sjekk batterienes stand.
Sjekk funksjonen for valg av kupler.

4. Ved uregelmessigheter, ta kontakt med
teknisk statte.

Stromtilferselskabel (kun mobil versjon)

1. Sjekk at stromtilferselskabelen ikke er
skadet.

2. Sjekk at nettkontakten IEC er riktig koplet
pa stremtilfgrselsboksen.

3. Ved uregelmessigheter, ta kontakt med
teknisk statte.
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4 Bruk
Styre belysningen

4.2

421

4.2.2

4221
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Styre belysningen

Sla pa/sla av belysningen

Fig. 14:  Sla pa/sla av kuppelen

Stille inn belysningen

Fra kuppelens betjeningstastatur

Fig. 15:  Stille inn belysningen med tastatur

Trykk pa pa/av-knappen for a sla pa

kuppelen.

> Alle LEDene slar seg pa, og
belysningsnivaet stiller seg inn pa den
siste verdien som ble brukt da kuppelen
ble slatt av.

Trykk en gang til pa pa/av-knappen for a

sla av kuppelen.

> Alle LEDene slar seg av.

Stille inn lysintensiteten

1.

Trykk pa @ke intensiteten | 3 | for & gke
lysintensiteten pa kuppelen.

Trykk pa Redusere intensiteten | 1| for &
redusere lysintensiteten pa kuppelen.

> Nivaet pa kuppelens lysintensitet angis
med lampen [2].

LUCEA 50-100
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Bruk
Styre belysningen

4

4222 Fra fjernkontrollen

P = ﬁ)
@

w

Fig. 16:  Stille inn belysningen med fjernkontroll

\ (4]

Velge kuppelen eller kuplene

1. Trykk en gang pa Kuppelvalg | 1| for gripe inn pa kuppel nr. 1.
» Lampen til kuppel nr. 1 lyser pa fiernkontrollen.

2. Trykk to ganger pa Kuppelvalg | 1 |for gripe inn pa kuppel nr. 2.
» Lampen til kuppel nr. 2 | 3 | lyser pa fjernkontrollen.

3. Trykk tre ganger pa Kuppelvalg | 1| for gripe inn pa begge kuplene.
» Lampene til begge kuplene |1 |og |2 | lyser pa fijernkontrollen.

Stille inn lysintensiteten

1. Nar kuppelen eller kuplene er valgt, trykk pa Gke intensiteten | 4 | for & gke lysintensiteten pa
kuppelen eller kuplene.

2. Nar kuppelen eller kuplene er valgt, trykk pa Redusere intensiteten |5 | for & redusere
lysintensiteten pa kuppelen eller kuplene.

LUCEA 50-100
IFU 01741 NO 14 29/52



4

4.3

431
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Bruk
Plassere belysningen

Plassere belysningen

Montere/demontere det steriliserbare handtaket

ADVARSEL!
Infeksjonsfare

Dersom det steriliserbare handtaket ikke er i god stand, er det risiko for at
det vil falle av partikler i det sterile miljoet.

Etter hver sterilisering og fer hver ny bruk av det steriliserbare handtaket,
kontroller at det ikke finnes sprekker.

. ..E

ey 1]
L

{
%
1
S

Fig. 17:  Installere det steriliserbare handtaket

Fig. 18:  Fjerne det steriliserbare handtaket

Installere et steriliserbart handtak pa
kuppelen

1. Inspisere handtaket og sjekke at det ikke
har sprekker eller er skittent.

2. For handtaket pa holderen.

3. Drei handtaket helt til rotasjonen
blokkeres.

> Laseknappen stikker ut av hullet sitt.
4. Kontroller at handtaket sitter godt fast.

» Handtaket er na last og klart til & tas i
bruk.

Fjerne et steriliserbart handtak fra
kuppelen

1. Trykk pa laseknappen.
2. Fjerne handtaket.

LUCEA 50-100
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Bruk 4
Plassere belysningen

4.3.2 Handtere kuppelen

ADVARSEL!
Fare for infeksjon / reaksjoner i vevet

Kollisjon mellom belysningen og et annet utstyr kan medfere at det faller
partikler ned i operasjonsfeltet.

Forhandsinnstille utstyret for pasienten ankommer. Flytte og bevege utstyret
ved a handtere det forsiktig for & unnga kollisjoner

Fig. 19:  Handtere kuppelen

+ Det er mulig & handtere kuppelen pa forskjellige mater for a flytte eller bevege den:
— For sterilt personell: med det sterile handtaket i midten av kuppelen som er forutsett for

dette [1].
— For ikke-sterilt personell: ved & ta direkte tak i kuppelen .

LUCEA 50-100
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4 Bruk
Plassere belysningen

32/52

Belysningens rotasjonsvinkler

Fig. 20: Mulige rotasjoner for DF takhengt belysning
a b c d e f
uendelig uendelig +45° [ -50° uendelig 180° 320°
Fig. 21:  Mulige rotasjoner for SF takhengt belysning
a b c d e
uendelig uendelig +5°/-75° 180° 320°
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Bruk 4
Plassere belysningen

Fig. 22:  Mulige rotasjoner for veggmontert belysning
a b c d e
180° uendelig +5°/-75° 180° 320°
Fig. 23:  Mulige rotasjoner for mobil belysning
a b c d
55° +30°/-80° 180° 320°
LUCEA 50-100
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4 Bruk
Fjernkontroll

4.4 Fjernkontroll

441 Parkoble fjernkontrollen med belysningen

o OBs

Fjernkontrollen kan veere parkoblet med kun en belysning, og ma ikke brukes ved
en avstand pa over 10 meter.

=
Jo

Ao}
L

N &

Fig. 24:  Parkoble en fijernkontroll med en belysning

Parkoble fijernkontrollen med den fgrste kuppelen

1. Trykk pa Kuppelvalg

2. Trykk samtidig pa @ke intensiteten |4 | og p4 Redusere intensiteten | 5 | helt til LEDene pa
kuppelens dimmer blinker.

3. Trykk pa @ke intensiteten |4 | eller pa Redusere intensiteten | 5| helt til LEDene pa
kuppelens dimmer stopper a blinke.

» Kuppelen er na parkoplet med fjernkontrollen.

4. Teste at parkoblingen fungerer som den skal ved a sjekke at kuppelen reagerer pa
fiernkontrollen.

Parkoble fjernkontrollen med den andre kuppelen

1. Ga frem pa samme mate som for den farste.

2. Teste at valg av kuppel med fjernkontrollen fungerer som det skal.

LUCEA 50-100
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Bruk 4
Fjernkontroll

4.4.2 Skift ut batteriene i fjernkontrollen

Fig. 25:  Skift ut batteriene i fiernkontrollen

Fjern skruen som holder dekselet pa plass med en skrutrekker [1].
Fjern dekselet[2].

Fjern batteriene [3].

Sett pa plass de nye batteriene og sjekk at de ligger riktig vei [4].

O bk 0 dp =

Sett pa plass dekselet og festeskruen igjen [5].
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4 Bruk
Mobil belysning

4.5 Mobil belysning

451 Flytte en mobil belysning

ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stot
Dersom kontakten ikke trekkes ut pa riktig mate kan det fare til forringelse av

stromtilferselsledningen, og at de stramfarende delene blir tilgjengelige.
Ikke kople kontakten fra lysnettet ved a trekke i ledningen.

ADVARSEL!
Risiko for sjenanse ved bruk

Gal plassering kan fare til ukontrollert flytting og bevegelse av den mobile
belysningen.

Respekter etappene for plassering som garanterer god stabilitet pa
produktet.

Fig. 26:  Flytting av en mobil belysning

Rull strgmledningen rundt stremtilferselsboksen [ 1].

Lesne bremsene ved & heve hjullasene [2].

Vipp kuppelen nedover, og flytt belysningen til den gnskede plassen [3].

Nar den er nadd, blokker bremsene ved & senke hjullasene [4].

o r 0D =

Stikk stgpselet i nettkontakten.

LUCEA 50-100
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4.5.2

LUCEA 50-100

Bruk 4
Mobil belysning

Batterisystemets funksjon

o s

~

Fig. 27: Indikatorlamper for batterisystemet

Bruk nar den mobile belysningen er koblet til lysnettet

» Nar belysningen brukes pa lysnettet, er LED-lyset for kontakten | 1| grant

* Mens batteriene lades opp, lyser LED-lysene 3 til 8 |3 | opp etter hverandre.
* Nar batteriene er oppladet, blinker LED 8 EI

® Oss
l Minimum ladetid for batteriene er pa 10 t.

Bruk nar den mobile belysningen er koblet til batteriene
* Nar belysningen brukes pa batterier, er LED-lyset for batteriet | 2 | grant

* Ved strgmbrudd far belysningen stremtilfgrsel fra batterier. Batteriene lades gradvis ut.
» Batterienes ladeniva angis med LED-lysene 3 til 8 . Etterhvert som batteriene lades ut, gar

indikatoren fra (+) til (-).

» Nar batteriene er nesten utladet, utlgses et alarmsignal, og LED 2 | 2 | tennes og lyser r@dt.
* Belysningen slukkes automatisk etter alarmsignalet (vern mot fullstendig utlading).

[ OBS

l LUCEA 50 kan fungere pa batterier (med fulladede batterier) i minimum 3 timer.

IFU 01741 NO 14
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Mobil belysning

Batterienes stand

b O

- +
O 0000 OC—- 4

3]

Fig. 28:  Batterilamper
Kontroll Lysnett LED [1] | Batterier LED [2] | LEDene 3 til 83| Betydning
Sla av Grgnn Slukket LEDene lyser opp | Batteriene lades
belysningen etter hverandre
LED 8 blinker [4] |Batteriene er fullt
ladet
Sla pa Grgnn Slukket LEDene lyser opp | Batteriene lades
belysningen etter hverandre
LED 8 blinker [4] |Batteriene er fullt
ladet
Ta stgpselet ut av Slukket Gul En av LEDene Bruk pa batterier
stikkontakten lyser (batterienes
(belysningen skal ladeniva)
fortsatt lyse)
Etter 1 time Slukket Gul En av LEDene Bruk pa batterier
lyser (batterienes
ladeniva)
Koble til Grgnn Slukket LEDene lyser opp | Batteriene lades
lysnettkontakten etter hverandre
Tab. 10:  Test av batterienes autonomi
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LUCEA 50-100

Feil og driftsstopper

Elektronikk/Optikk

Feil og driftsstopper

5

Feil

Sannsynlig arsak

Utbedrende aksjon

Kuppelen slar seg ikke pa

Strembrudd

Ta kontakt med teknisk
avdeling ved din institusjon

Ingen overgang pa
hjelpestram

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Annen arsak

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Kuppelen slar seg ikke av

Kommunikasjonsproblem

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

En LED slar seg ikke pa

LED-kortet er defekt

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Fjernkontrollen styrer ikke
belysningen

Parkoblingsproblem

Parkople fiernkontrollen igjen

For lavt batteriniva

Skifte ut batteriene

Tab. 11:  Optiske feil og driftsstopper
Mekanisk
Feil Sannsynlig arsak Utbedrende aksjon

Det sterile handtaket klikker
seg ikke riktig pa plass

Steriliseringsparametrene er
overskredet (temperatur, tid)

Sjekk at lasemekanismen
(harbart klikk) og hele
handtaksettet fungerer korrekt

Maksimal levetid er
overskredet/ handtaket er
deformert

Skifte ut handtaket

Avdrift pa kuppelen

Feil med opphengstuben, den
henger ikke loddrett

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Takets struktur er ustabil

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Darlig justering av bremsen

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Kuppelen er for myk eller for
hard & handtere

Darlig justering av bremsen

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Annen arsak

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Tab. 12:
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Mobil belysning med hjelpebatterier

Feil

Sannsynlig arsak

Utbedrende aksjon

Den mobile belysningen lyser og fungerer pé lysnettet

LED 1 lyser ikke gront

Elektronisk feil

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

LED 2 lyser gult

Sikring mangler eller er defekt

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

LED 1 blinker redt

Feil i oppladingselektronikkens
sikkerhetssikring

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

LEDene 3 til 8 lyser ikke opp
etter hverandre, og LED 8
tennes ikke

Elektronisk feil

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Den mobile belysningen lyser og fungerer pa batterier

LED 2 lyser ikke gult

Elektronisk feil

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Ingen av LEDene 3 til 8 lyser

Elektronisk feil

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

Belysningen slukker nar
stgpselet tas ut av

Feil med batteriene eller
batteriene er galt koblet

Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

lysnettkontakten Feil i oppladingselektronikkens | Ta kontakt med Getinges
sikkerhetssikring tekniske avdeling

Elektronisk feil Ta kontakt med Getinges
tekniske avdeling

LED 4 blinker Batteriene er utladet Batteriene ma lades opp

LED 3 lyser radt

Batteriene er nesten utladet

Batteriene ma umiddelbart
lades opp

LED 1 lyser radt

Batteriene er nesten utladet

Batteriene ma umiddelbart
lades opp

Tab. 13:

Feil og driftsstopper for mobil belysning med hjelpebatterier
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Rengjgring og desinfisering av utstyret

6 Rengjoring / Desinfisering / Sterilisering

A

ADVARSEL!

Infeksjonsfare
Rengjorings- og steriliseringsprosedyrene varierer mye mellom
helseinstitusjonene og i forhold til de lokale regelverkene.

Brukeren skal ta kontakt med hygienespesialister pa sin institusjon.
Anbefalte produkter og prosedyrer skal overholdes.

6.1 Rengjoring og desinfisering av utstyret

A

ADVARSEL!

Risiko for degradering av materiell
Dersom det kommer vaske inn i utstyret under rengjering kan det skade
utstyrets funksjon.

lkke rengjor utstyret med store mengder vann eller en opplgsning direkte pa
utstyret.

A

ADVARSEL!

Infeksjonsfare
Visse produkter eller prosedyrer kan skade utstyrets maling som deretter kan
falle ned i operasjonsfeltet i form av partikler under et inngrep.

Desinfiseringsprodukter som inneholder glutaraldehyd, fenol eller jod, er
forbudt. Desinfiseringsmetoder som innebaerer rgyking er uegnet og forbudt.

A

ADVARSEL!

Fare for brannskade
Enkelte deler av utstyret vil forbli varme etter bruk.

Sjekk at apparatet er avslatt og avkjelt fer enhver rengjering.

Generelle regler for rengjoring, desinfisering og sikkerhet

Ved standard bruk er det pakrevde nivaet for rengj@ring og desinfisering av utstyret lik
desinfisering pa lavt niva. Faktisk er denne anordningen klassifisert som ikke kritisk, og
infeksjonsrisikonivaet som lavt. Imidlertid kan man i forhold til infeksjonsrisikoen, overveie
desinfiseringer pa middels til hgyt niva.

Ansvarlig organisme ma falge nasjonale krav (standarder og direktiver) i forhold hygiene og

desinfisering.

6.1.1 Rengjoring av utstyret

1. Fjerne det steriliserbare handtaket.

2. Rengjagre utstyret med en klut dynket i et overflaterengjaringsprodukt, og falg produsentens
anbefalinger om fortynning, pafgringstid og temperatur. Bruk et svakt alkalisert, universelt
rengjeringsmiddel (sédpevann) som inneholder aktive virkestoffer som rensemidler og fosfat.
Ikke bruk slipende rengjgringsmidler da de gdelegger overflatene.

3. Fjerne rengjgringsmiddelet med en lett fuktig klut, og tarke deretter med en tarr klut.

LUCEA 50-100
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Rengjaring og desinfisering av utstyret

6.1.2 Desinfisering av utstyret

Bruk en klut dynket med desinfiserende middel og pafgr middelet jevnt utover i samsvar med
produsentens anbefalinger.

6.1.2.1 Desinfiseringsmidler som kan brukes

» Desinfiseringsmidlene er ikke steriliserende midler. De gjer det mulig & redusere bade
kvalitativt og kvantitativt de mikro-organismene som er tilstede.

«  Bruk kun overflatedesinfiserende midler som inneholder kombinasjoner av fglgende aktive
virkestoffer:

— Kvaternaere ammoniumsforbindelser (Bakteriostatiske pa Gram-negative og
bakteriedrepende pa Gram-positive, variabel aktivitet pa kappevirus, ingen aktivitet pa
nakne virus, sopphemmende, ingen sporehemmende virkning)

— Guanidin-derivater
— Alkoholer

6.1.2.2 Autoriserte aktive virkestoffer

Klasse Aktive virkestoffer

Lavt desinfiseringsniva

Kvaternaere ammoniumsforbindelser = Didecyldimetylammoniumklorid
= Alkyl dimetylbenzyl ammoniumklorid
= Dioktyl-dimetylammoniumklorid

Biguanider = Klorhydrat av polyheksametylen biguanid

Middels desinfiseringsniva
Alkoholer = PROPAN-2-OL

Heyt desinfiseringsniva

Syrer = Sulfaminsyre (5%)
= Eplesyre (10%)
= Etylendiamintetraacetat (2,5%)

Tab. 14: Liste over aktive virkestoffer som kan brukes

Eksempler pa testede, kommersielle produkter
*  ANIOS-produkt®**: Surfa'Safe®**
* Annet produkt: 20% eller 45% isopropylalkohol

LUCEA 50-100
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Rengjering og sterilisering av de steriliserbare handtakene STG HLX

6.2 Rengjoring og sterilisering av de steriliserbare handtakene STG

HLX

6.2.1 Klargjering for rengjoering
Umiddelbart etter bruk av handtakene, og for a unnga at urenheter tagrker, legg de i blgt i et

vaske-desinfiseringsmiddel som ikke inneholder aldehyd.

6.2.2 Manuell rengjoring

1. Legg handtakene i en vaskemiddelopplgsning i 15 minutter.

2. Vaske handtakene med en myk barste eller en klut som ikke loer.

3. Sjekk at handtakene er rene for a forsikre seg om at det ikke gjenstar noe smuss. Dersom

dette ikke er tilfellet det skal foretas ultrasonisk rengjgring.
4. Skyll rikelig med rent vann for & fjerne vaskemiddelopplgsningen helt.

5. La handtakene luftterke eller torke de med en terr klut.

OBs

Det anbefales a bruke ikke-enzymholdige vaskemidler. Enzymholdige vaskemidler
kan skade det brukte materialet. Disse midlene skal ikke brukes til langvarig

blagtlegging, og skal skylles bort.

6.2.3 Rengjoring i vaske-desinfiseringsmaskin

Handtakene kan rengjgres i vaskedekontaminator og skylles ved en temperatur pa maks. 93°C.
Eksempel pa anbefalte sykler:

Trinn Temperatur Tid
Forvask 18-35°C 60 sek.
Vask 46 —50 °C 5 min
Ngytralisering 41 -43°C 30 sek.
Vasking 2 24 -28 °C 30 sek.
Skylling 92-93°C 10 min.
Tarketid luftterking 20 min
Tab. 15:  Eksempler pa dampsteriliseringssykler
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Rengjaring og sterilisering av de steriliserbare handtakene STG HLX

6.2.4

4452

Sterilisering

ADVARSEL!
Infeksjonsfare

Et steriliserbart handtak som har veaert gjenstand for flere steriliseringssykler

enn det anbefalte antallet, kan risikere a falle av holderen.

Med nevnte steriliseringsparametere garanteres ikke de steriliserbare
handtakene av PSX-typen ut over 50 anvendelser, og HLX-handtakene ut
over 350 anvendelser. Det anbefalte antallet sykluser ma overholdes.

o OBS

l De steriliserbare handtakene STG PSX er ikke kompatible med LUCEA 50-100.

o OBS

l De steriliserbare handtakene STG HLX er fremstilt for sterilisering i autoklav.

1. Inspiser handtaket og sjekk at det ikke har sprekker eller er skittent.

> Dersom handtaket er skittent, send det tilbake i rengjgringskretsen.

> Dersom handtaket har en eller flere sprekker, kan det ikke brukes lenger og ma kastes i
henhold til gjeldende protokoller.

2. Plasser handtakene pa steriliseringsapparatets brett som angitt i en av de tre metodene

nedenfor:

» Pakket inn i en steriliseringsemballasje (dobbel emballasje eller tilsvarende).

» Pakket inn i en steriliseringspose i papir eller plast.

> Uten emballasje eller pose, med laseknappen pekende nedover.

3. Tasom grunnlag de biologiske og/eller kjemiske indikatorene som gjgr det mulig & overvake

steriliseringsprosessen i henhold til gjeldende regler.

4. Settigang steriliseringssyklusen i henhold til instruksjonene fra steriliseringsapparatets

produsent.
Steriliseringssyklus Temperatur Tid Torketid
(°C) (min) (min)
ATNC (Prion) 134 18 -

Pre-vakuum

Tab. 16: Eksempel pa dampsteriliseringssyklus

LUCEA 50-100
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Vedlikehold 7

7 Vedlikehold

For & opprettholde utstyrets opprinnelige ytelser og palitelighet, skal det foretas vedlikehold og
kontroll en gang i aret. Under garantiperioden, ma vedlikeholds- og kontrolloperasjonene utfgres
av en tekniker fra Getinge eller av Getinge-godkjent distributgr. Ut over denne perioden, kan
vedlikeholds- og kontrolloperasjonene enten utfgres av en tekniker fra Getinge, en Getinge-
godkjent distributer eller en tekniker fra sykehuset som har fatt egnet oppleering fra Getinge.
Kontakt din forhandler for a fa den ngdvendige, tekniske oppleeringen.

Forebyggende vedlikehold Ma utferes hvert ar

Enkelte komponenter ma skiftes ut under utstyrets levetid. Se vedlikeholdsanvisningen for
tidsfristene. Vedlikeholdsanvisningen oppgir alle de elektriske, mekaniske og optiske kontrollene
som ma utfgres, samt slitedelene som ma skiftes ut regelmessig for & bevare
operasjonsbelysningenes palitelighet og ytelse, og garantere brukssikkerheten.

[ ) OBs

l Vedlikeholdsanvisningen fas hos din lokale Getinge-representant. For & finne
kontaktopplysningene til din lokale Getinge-representant, vennligst ga inn pa
https://lwww.getinge.com/int/contact/find-your-local-office.

LUCEA 50-100
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8 Tekniske spesifikasjoner
8.1 Optiske karakteristikker
@® OsBs
l Verdier malt med en referanseavstand pa (Dger) 1 meter (39,4 tommer).
Spesifikasjoner LUCEA 50 Toleranse
Belysningsstyrke i midten (E. re) fra 15 000 Ix til 60 000 Ix -
Maksimal belysningsstyrke i midten (E. )’ <120 000 Ix -
Maksimal belysningsstyrke i midten (E_ ge) 60 000 Ix +10 %
Lysfeltets diameter d,, 22 cm +3cm
Lysets distribusjon dg/d,o 0,58 + 0,05
Belysningsdybde over 60 % 120 cm 15 %
Fargetemperatur 4 500 K + 400 K
Fargegjengivelsesindeks (Ra) 96 4
Spesiell gjengivelsesindeks (R9) 92 +10
Spesiell gjengivelsesindeks (R13) 95 +5
Spesiell gjengivelsesindeks (R15) 95 5
Maksimal irradians (Eqoa)’ <470 W/m? -
Stralingsenergi’ 3,9 mW/m?/Ix +04
UV-belysning' <0,7 W/m? -
FSP-system Ja -
Tab. 17:  Optiske data for LUCEA 50-kuppel
Spesifikasjoner LUCEA 50 Tolerans
e

Med en maske 5% +10
Med to masker 58% +10
Med simulert hulrom 100% +10
Med en maske, med simulert hulrom 5% +10
Med to masker, med simulert hulrom 58% +10
Tab. 18: LUCEA 50 residuell belysning
' Malt med en maksimal belysningsavstand (D,,) pa 62 cm / 24.4 tommer (+ 10 %)
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8

OBs

Verdien ved test av maskene méa ngdvendigvis veere hgyere enn 0%.

Dette produktet sender ut optisk straling som kan veere farlig. dyeskade kan

forekomme.

Brukeren ma ikke stirre pa lyset fra operasjonslampen. Pasientens gyne ma

beskyttes ved operasjon i ansiktet.

ADVARSEL!
Fare for skade

i
ADVARSEL!
A Fare for skade

Dette produktet sender ut optisk straling som kan fore til skade pa brukeren

eller pasienten.

Den optiske stralingen fra produktet oppfyller grenseverdiene for

eksponering for a redusere de fotobiologiske risikoene iht. IEC 60601-2-41.

8.2 Mekaniske spesifikasjoner

8.21 Belysning

Karakteristikker Verdier
Mobil LUCEA 50 vekt uten batterier 11 kg
Mobil LUCEA 50 vekt med batterier 22 kg
Lengde elektrisk ledning 2/4 m
Vertikal avbaying av fjserarmen pa mobil LCA 50 +30°/-80°
Tab. 19:  Mekaniske karakteristikker for mobile belysninger

8.3 Elektriske karakteristikker
Spesifikasjoner Verdier
Tilfarselsspenning 100-240 Vac, 50/60 Hz
Effekt for LUCEA 50-konfigurasjon 60 VA
Effekt for DUO L50-konfigurasjon 120 VA
Effekt for mobil L50-konfigurasjon uten batterier 60 VA
Effekt for mobil L50-konfigurasjon med batterier 145 VA
Tilfgrselsspenning 24 Vac, 50/60 Hz, 24 Vdc
Batteritype Blygelé
Batteriets minimumsautonomi for mobil Lucea 50 3 timer
Ladetid for batterier til mobil Lucea 50 3 timer
Sikringer 7,5A - 32V

Tab. 20: LUCEA 50 elektriske karakteristikker
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8 Tekniske spesifikasjoner

Andre karakteristikker

Spesifikasjoner Verdier

240 Vac forbruk 0,6 A

100 Vac forbruk 1,33 A

LEDenes gjennomsnittlige levetid = 60 000 timer i henhold til standarden
TM-21:2012

= 55 000 timer i henhold til standarden

TM-21:2016

Tab.20: LUCEA 50 elektriske karakteristikker

8.4 Andre karakteristikker

Beskyttelse mot elektriske stat Klasse |
Klassifisering av medisinsk utstyr Europa, USA, Canada, Korea, Japan, Klasse |
Brasil & Australia
Klassifisering av det medisinske utstyret i Kina og Taiwan Klasse Il
Beskyttelsesniva for hele utstyret IP20
Beskyttelsesniva for kuplene 1P20
GMDN-kode 12282 / 36843
EMDN-kode Z12010701/
212010702
Ar for CE-merking 2011
Tab.21:  Normative og reglementaere spesifikasjoner

8.5 EMC-erklaering

A\

FORSIKTIG!

Fare for feilfunksjon av utstyret
Bruk av utstyret sammen med andre apparater kan nedsette utstyrets
funksjon og ytelser.

Utstyret ma ikke brukes sammen med eller plassert oppa andre apparater
uten at det pa forhand er blitt observert at utstyret og de andre apparatene
fungerer normalt.

A\

FORSIKTIG!

Fare for feilfunksjon av utstyret

Bruk av annet tilbehgr, transdusere eller kabler enn de som er levert med
eller spesifisert av fabrikanten for dette apparatet, kan fore til okt
elektromagnetisk straling eller nedsatt immunitet for dette apparatet og
dermed forarsake uegnet funksjon.

Bruk kun tilbehor og kabler som er levert med eller spesifisert av fabrikanten.
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8

FORSIKTIG!

Fare for feilfunksjon av utstyret

Bruk av et barbart RF-kommunikasjonsapparat (inkludert antennekabler og
utvendige antenner) ved siden av utstyret eller de spesifiserte kablene, kan
nedsette utstyrets funksjon og ytelser.

lkke bruk et baerbart RF-kommunikasjonsutstyr pa mindre enn 30 cm avstand
fra utstyret.

FORSIKTIG!

Fare for feilfunksjon av utstyret
Bruk av en hayfrekvensgenerator (f. eks.: elektrisk skalpell) i naerheten av
utstyret kan nedsette utstyrets funksjon og ytelser.

Dersom det konstateres feilfunksjon, endre kuplenes posisjon helt til
forstyrrelsene forsvinner.

> B P

FORSIKTIG!

Fare for feilfunksjon av utstyret
Bruk av dette utstyret i et uegnet milje kan forringe utstyrets funksjon og
ytelser.

Dette utstyret ma kun brukes ved en profesjonell helseinstitusjon.

OBs

Elektromagnetiske forstyrrelser kan medfare midlertidig tap av belysning eller
midlertig blafrende lys. Utstyrets opprinnelige parametre vil bli gjenopprettet sa
snart forstyrrelsene er borte.

Testtype Testmetode Frekvensserie Begrensninger
Maling av ledet utstréling pa EN 55011 GR1CL | 0,15-0,5MHz 79 dBuV QP
hovedportene A2 66 dBuV A
0,5-5MHz 73 dBuV QP
60 dBuV A
5-30 MHz 73 dBuVv QP
60 dBuV A

Tab. 22:

EMC-erkleering

2 Utstralingskarakteristikkene for dette apparatet gjer det mulig & ta det i bruk i industrisoner
og sykehusmiljg (klasse A definert i CISPR 11). Nar dette apparatet brukes i et boligmilja
(hvor klasse B vanligvis er pakrevet som definert CISPR 11), kan ikke apparatet gi
tilstrekkelig beskyttelse for radiofrekvente kommunikasjonstjenester. Brukeren vil kunne bli
ngdt til & utfere korrigerende tiltak som gjeninstallasjon eller reposisjonering av apparatet.

LUCEA 50-100
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forstyrrelser pa grunn av
elektromagnetiske felt

Testtype Testmetode Frekvensserie Begrensninger

Maling av elektromagnetisk EN 55011 GR1 CL 30 - 230 MHz 40 dBpV/m QP 10m
2 2

stralefelt A 230 - 1000 MHz | 47 dBuV/m QP 10m
Tab. 22: EMC-erkleering

Testtype Testmetode Testniva: helsemiljo
Immunitet mot elektrostatiske EN 61000-4-2 Kontakt: + 8kV
utladninger Luft: + 2; 4; 8; 15kV
Immunitet mot EN 61000-4-3 80 MHz, 2,7 GHz
elektromagnetiske RF 3 V/m Mod AM 80%/1kHz
stralefelt Tradlgse RF-frekvenser

9 til 28V/m Mod AM 80%/1kHz

Immunitet mot raske, EN 61000-4-4 AC: £ 2 kV - 100 kHz
elektriske transienter/salver [O>3m:+1kV-100 kHz
Immunitet mot overspenninger EN 61000-4-5 +0,5; 1 kV Diff
pa stremtilfgrselen +0,5kV, £ 1kV, +2KkV Felles
Immunitet mot ledede EN 61000-4-6 150 kHz, 80 MHz

3 Veff Mod AM 80%/1 kHz

ISM
6 Veff Mod AM 80%/1 kHz

Immunitet mot spenningsfall
og korte avbrudd

EN 61000-4-11

0% Ut, 10ms
(0°; 45°; 90°; 135°; 180°; 225°;
270°; 315°)
0% Ut, 20ms
70% Ut, 500ms

fluktuasjoner og flimmer i
offentlige lavspennings
tilfarselssystemer

0% Ut, 5s
Harmoniske stremstralinger EN 61000-3-2 Klasse A
Spenningsvariasjoner, EN 61000-3-3 Samsvar

Tab. 23: EMC-erkleering

LUCEA 50-100
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9.1

9.2

9.3

LUCEA 50-100

Avfallshandtering

9

Fjerning av emballasje

Avfallshandtering

Fjerning av emballasje

All emballasje i forbindelse med bruken av apparatet, ma behandles pa en gkoansvarlig mate
med resirkulering som mal.

Produkt

Dette utstyret skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men det skal samles inn som
spesialavfall for gjenvinning, gjenbruk eller resirkulering.

For all informasjon i forhold til behandlingen av produktet nar dette ikke lenger vil veere i bruk, se
handboken for avinstallering av LUCEA 50-100 (ARD01745). Ta kontakt med din lokale Getinge-
representant for a fa tak i dette dokumentet.

Elektriske og elektroniske komponenter

All de elektriske og elektroniske komponentene som er blitt brukt i Igpet av produktets levetid, ma
behandles pa en gkoansvarlig mate i samsvar med lokale standarder.
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*LUCEA LED, MAQUET, GETINGE, SATELITE og GETINGE GROUP er registrerte
varemerker for Getinge AB, dets underavdelinger eller filialer.

**SURFA'SAFE er et registrert varemerke for ANIOS Laboratorier, dets underavdelinger
eller filialer.

**ANIOS er et registrert varemerke for ANIOS Laboratorier, dets underavdelinger eller
filialer.

GETINGE 3¢

“ Magquet SAS - Parc de Limeére - Avenue de la Pomme de Pin - CS 10008 ARDON -
45074 ORLEANS CEDEX 2 - Frankrike
TIf.: +33 (0) 2 38 25 88 88 Faks: +33 (0) 2 38 25 88 00
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